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Solo per uso diagnostico veterinario

-~ Anigen Rapid "1/ AL/Fely A Test Kit

Principic

I Test Kit Anigen Rapid FIV Ab/FelV Ag & un kit immunocromatografico per la
determinazione qualitativa delantigene del virus della leucemia felina e anticorpi del
virus dell’ immunodeficienza felina nel siero felino, plasma o sangue intero

il Test Kit Anigen Rapid FIV Ab/FelV Ag he le lettere “T" e “CY, come la linea di test
e la linea di controllo sulla superficie del dispositivo. Sia ia linea del test che !a linea
di controllo nella finestra dei risuitati non sono visibili prima dell’appiicazione del
campione. La linea di controllo viene utilizzata per il controllo procedurale, e deve
sempre apparire se la procedura del test viene eseguita correttamente e i reagenti
di prova della linea di controllo stanno lavorando. Una linea di test violz sara visibile
neila finestra dei risultati se ¢'2 abbastanza antigene del virus della leucemia fefina efo
anticorpi del virus dell’immunodeficienza feiina nei campione.

U'antigene del virus dell'immuncdeficienza felina appositamente selezionato e
gli anticorpi virus della leucemia felina sono utilizzati nella banda prova sia come
cattura che materiali rivelatore. Questi permettono il Test Kit Anigen Rapid FIV Ab/
FelV Ag per individuare l'antigene del virus delia leucemia felina e anticorp: del virus
dellimmunodeficienza felina nel siero feline, plasma o sangue intero con un alto grado
di precisione.

Ma fornito
Materiale 12 Tests/Kit 5 Tests/Kit 10 Tests/Kit
Anigen rapida FIV Ab/FelV Ag Dispositivi di orova 2 5 10
flacone da di dituent saggio 1 1 1
Tubi capillari monouso 2 5 10
Tubi Anti-coagulante 2 5 10
istruzioni per {'uso 1 1 1

& Una linea di frattura colore scuro sul tubo capiliare & la linea dell'indicatore per 1048,
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non fornit

Materiali richiesti, i

1} Timer

Pre
1) 1 kit di prova é solo per il gatto. Non utilizzare per altri animali,
2} It dispositivo di prova e sensibile all'umidita e al calore. Effettuare immediatamente i
test dopo aver rimosso la card dal sacchetto di alluminio.
3) Non riutilizzare i componenti def test.
4) Applicare il campione utilizzando contagocce in posizione verticale.
5) Non toccare la membrana nells finestra dei risultati del dispositivo di test.
6) Non utilizzare il kit oltre la data di scadenza indicata sull’etichetta della confezione.
7} Non utilizzare il kit se la confezione & danneggiata o il sigillo & rotto.
B8} Non mescolare componenti provenienti da totti diversi.
9} Tuthi | campioni devono essere trattati come potenzialmente infetti. Indossare guanti
protettivi durante la manipolazione dei campioni. Lavarsi accuratamente le mani.
10) Decontaminare e smaltire tutti i campioni, i kit e il materiale potenzialmente
contaminato in tultta sicurezza in conformita alle normative nazionali e locali

auzioni

azione e stabilita
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1) kit possono essere conservati a temperatura ambiente (2~30°C). NON CONGELARE.
2) Non conservare i kit per it test alla luce solare diretta.
3) Hkit e stabile fino alla data di scadenza indicata sull’etichetta della confezione.

Raccolta e Preparazione del ¢z

npione

1} Tipo di campione : sangue intero, siero, o plasma
{Sangue intero] Raccogliere il sangue intero nel provetta anticoagulante (Max. vol.
1.5mi). Se i campioni di sangue non sono immediatamente esaminati e utilizzati
entro 24 ore, essi devono essere refrigerati a 278°C.

{siero] Raccogliere il sangue intero nel tubo di raccoita{non contenenti
anticoagulanti come eparina, EDTA e citrato di sodio), iasciare riposare per 3¢ minuti
per I coagulazione del sangue e quindi centrifugare per ottenere il surnatante.
[Plasma] Raccogliere il sangue intero nel tubo di raccolta (che contiene anficoagulanti
come eparina, EDTA e citrato di sodio) per via venosa e quindi centrifugare per
ottenere campioni di plasma.

2) Se i campioni di siero o plasma non sono testati immediatamente, devone essere
refrigerati a 2~8°C. Per periodi di conservazione pilt funghi, it congelamento &
raccomandata. Dovrebbero essere portati a temperatura ambiente (15~30°C) prima
dell'uso.

3) | campioni contenenti precipitati possono dare risultati errati. Tali campioni devono
essere chiariti prima di essere analizzan

4} Vuso di campioni emolitici, o contaminati da batteri campioni deve essere evitato.
Possono verificarsi risultati errati.

Proced

1) Tutti i reagenti ed i campioni devone essere a temperatura ambiente (15~30°C)
prima dell'use.

2) Rimuovere il dispositivo test daila confezione e metterio su una superficie piana e
asciutta,

™

3) Usare il capillare ,aggiungere una goccia {circa 10 microlitri) di campione nel pozzetto
{S}) del dispositivo test.

4) Aggiungere 2 gocce (circa 60pf) di difuent assay in clascun foro di campione
verticalmeante.

5) Avviare il imer. | campione fluisce attraverso ia finestra dei risultat. Se non viene
visualizzata dopa 1 minuto, aggiungere una goccia di diluenti assay.

&) Interpretare risultato a 10 minuto. Nor leggere dopo 20 minuti.

{Procedura di prova]

> {10

min,

%

interpretare i risuitsto

1 goccia di campione
8! P a 10 minuto

2 gocee di diluent! assay

Interpretazione della prov:

Risultato negativo
La presenza di una sola banda (“C") nella finestra dei risultati indica un risultate
negativo.

i : P

Risultato positivo
La presenza di due bande coiorate (“T” e “C”) all'interno della finestra dei risultaty,
indipendentemente da quale bandz appare per la prima indica un risultato positivo.

FIV Ab and FelV Ag Positivo

W 2 js

FIV Ab Positiva FelV Ag Positivo
. o ¢ 8 J il : P

Risultato non valido
Se la banda di colore viola (“C*) non & visibile nella finestra dej risultati, il risultato &
considerato non valido. Si raccomanda di ripetere il test.
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m Limiti del test

1) Anche se il kit Test Kit Anigen Rapid FIV Ab/FelV Ag & molto precisa nel rilevare
deli'immunodeficienza felina anticorpi del virus efo dell’antigene del virus della
Leucemia felina, si puo’ verificare una bassa incidenza di risultan dubbi. Altri test
clinici o di laboratorio potrebbero essere necessari nei caso di risuitati discutibili.
Come per altri test diagnostici, una diagnosi clinica definiriva non deve basarsi sui
risuitato ¢i un singolo test, ma deve essere diagnosticata dal veterinario con tuth |
risultati clinici e di laboratorio che sono stati valutati,

2) La finestra di lettura potrebbe mostrare una leggera colorazione rosa fondo, ¢io’ non
pregiudica la precisione dei risultat

3} BioNote e { suoi Distributori non possono essere ritenuti rasponsabili delle
conseguenze 0 uso improprio dei risultati generati dal test.
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